
minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

ARTRITIS REUMATOIDE

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 50 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

ARTROSIS ESCAPULOHUMERAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 50 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

minutos: minutos: minutos:

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

ARTROSIS

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

MEMB. CELULAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RES.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ.NERV.FIB.RAP. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAP.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ.NERV.FIB.RAP.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAP.

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

TEJ.NERV.FIB.RAP.

BRAQUIALGIA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 8/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 8/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 8/10

HZ: 3 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

RES. RES.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 10

RV.3.2017

BURSITIS DE HOMBRO

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMBR.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos:

CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMBR.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMBR.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% HZ: OBJETIVO:

100% JULIOS: POTENCIA: 5

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: OBJETIVO:

80% JULIOS: POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: OBJETIVO: 60%

JULIOS: POTENCIA: 3 60%

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5

RV.3.2017

CAP.

minutos: minutos: minutos:

INTRA: MEMBR.CELULAR

EXTRA:

MEMBR.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMBR.CELULAR

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

BURSITIS

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

CALCIFICACION TESTICULAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMBR.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: CAP. DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMBR.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ:

100% POTENCIA: 5 JULIOS:

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 8/10

80% HZ: OBJETIVO:

80% JULIOS: POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 8/10

HZ: OBJETIVO: 60%

JULIOS: POTENCIA: 3 60%

RES.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5

RV.3.2017

CAPSULITIS ADHESIVA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMBR.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

EXTRA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMBR.CELULAR

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMBR.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAP.



minutos total de la sesión: 20 Nº medio de sesiones: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAP. CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total de la sesión: 20 Nº medio de sesiones: 10/15

OBJETIVO: MEMB. CELULAR 100% HZ: 5

POTENCIA: 3 100% JULIOS: 70

CAPAC. CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

minutos total de la sesión: Nº medio de sesiones:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

CELULITIS EDEMATOSA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MUSC. ESTRIADO

CAP.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

INTRA:

EXTRA:

minutos: minutos:minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:DIATERMIA:



minutos total de la sesión: Nº medio de sesiones:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total de la sesión: 25 Nº medio de sesiones: 10/15

5 OBJETIVO: INTRA: 100

70 POTENCIA: 5 EXTRA: 80

RES.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 10

minutos total de la sesión: 20 Nº medio de sesiones: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 100%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 80%

CAPAC. RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

* ALTERNOS

RV.3.2017

CELULITIS FIBROSA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

HZ:

JULIOS:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: RES.

MUSC. ESTRIADO

RES.

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

RESIST.



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 10/12

OBJETIVO: HZ: 5

POTENCIA: 3 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

7 8

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

CERVICALGIA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

TEJ. CELULAR

CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

60% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

15 10 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 4 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 80%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

CISTITIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ.NER.FIB.RAP.

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ.NER.FIB.RAP.

RESIST.

CIATICA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

RESIST. RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

MUSCULO ESTRIADO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA: MUSCULO ESTRIADO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

CONTRACTURA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:

MUSCULO ESTRIADO

CAPAC.



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% OBJETIVO: HZ: 4

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMBRANA CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMBRANA CELULAR

CONTUSION CUTANEA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 5/7

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 5/7

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MUSC. ESTRIADO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MUSC. ESTRIADO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MUSC.ESTRIADO

CONTUSION MUSCULAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

60% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 50 POTENCIA: 4

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB.CELULAR

CONTUSION OSEA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

MEMB.CELULAR

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ. TENDINOSO/ INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB.CELULAR

CAPAC.

TEJ. TENDINOSO/

MEMB.CELULAR

CAPAC.

CONTUSION TENDINOSA Y ARTICULAR

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ. TENDINOSO/

DIATERMIA:

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RES

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RES

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

RV.3.2017

CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

TEJ.NERV.FIB.RAP. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ.NERV.FIB.RAP.

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

TEJ.NERV.FIB.RAP.

CRURALGIA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 15/20

HZ: 5 OBJETIVO: 40%

JULIOS: 90 POTENCIA: 4 60%

NO NO NO
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

7 7 6

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

DISCOPATIA

FASE AGUDA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

RESIST. RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

MUSC. ESQUEL. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA: MUSC.ESQUEL.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

DIATERMIA:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: M. ESQUELET.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

DISESTESIA EN ZONA GENITAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



Objetivo:

Reducir el dolor y la inflamación.

Restaurar la conductividad eléctrica del tejido nervioso.

Mejorar el rendimiento de resistencia y elasticidad muscular.

El tratamiento se ejecuta en modalidad dinámica en

la fase de Desplazamiento de Líquidos. 

En modalidad estática en los nervios

pudendo y cavernoso en las fases

de Bioestimulación endógena y pain

control.

Durante la utilización de la R.F. la

placa neutra se coloca bajo el gluteo.



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC. CAP.
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 5 OBJETIVO:

100% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

MEMB.CELULAR

DISTORSION I GRADO

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC. CAP.
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

100% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

MEMB.CELULAR

DISTORSION II Y III GRADO

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO
www.diamagnetoterapia.es info@diamagnetoterapia.es

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 18

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 50 POTENCIA: 4

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

DOLOR TESTICULAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MUSC.ESTRIADO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MUSC.ESTRIADO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MUSC.ESTRIADO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 18

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 50 POTENCIA: 4

CAPAC. RESIS.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 4 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

RESIS RESIS

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

RESIS.

MEMB. CELULAR

CAPAC.

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos:

PAIN CONTROL

EDEMA OSEO

FASE AGUDA
BIOESTIMULACION ENDOGENA

minutos:

DIATERMIA: DIATERMIA:

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS



minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ:

40% POTENCIA: 4 JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 15

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

EMIPLEJIA 

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

EST.INFL.EN CURSO
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: TEJ.NERV.FIB.RAP.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ. TENDINOSO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ. TENDINOSO

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ. TENDINOSO

EPICONDILITIS

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO: HZ:

POTENCIA: JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 17 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 7 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 90 POTENCIA: 3 60%

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 7 5

RV.3.2017

FASCITIS PLANTAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

60% OBJETIVO: HZ: 6

60% POTENCIA: 4 JULIOS: 50

CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 6 OBJETIVO: INTRA: 60

JULIOS: 50 POTENCIA: 4 EXTRA: 80

CAPAC.
HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

La B.End. Se puede alternar con TEJ.NERV.FIBRA RAPIDA

RV.3.2017

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MUSC.ESQUEL.

DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos:

DIATERMIA: DIATERMIA:

MUSC.ESQUEL.INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

minutos: minutos:

minutos: minutos: minutos:

CON ZONA INFLAM.
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FIBROMIALGIA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

DIATERMIA:

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 12/18

80% OBJETIVO: HZ: 5

70

100% POTENCIA: 4 JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 15 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 12/18

OBJETIVO: INTRA: 80% Hz: 5

POTENCIA: 4 EXTRA: 100% JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

15 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

PSEUDO ARTROSIS
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

RET.CONSOLIDAC.
PAIN CONTROLDESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOSBIOESTIMULACION ENDOGENA

MEMB. CELULAR

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

FRACTURA HUMERO‐CLAVICULA‐ESCAPULA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 12/18

80% OBJETIVO: HZ:

100% POTENCIA: 4 JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 15

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 12/18

60% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 12/18

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

CAPAC. 5m CAP.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

PSEUDO ARTROSIS
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

RET.CONSOLIDAC.
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA:

FRACTURA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB. CELULAR



minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

15 5 10

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 4 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 80%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 15 5

RV.3.2017

HEMORROIDES

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



No se utiliza la R.F.

El tratamiento se realiza en modalidad

estática posicionando el manípulo 

directamente en el ano (usando el elec‐

trodo de cono).

OBJETIVO:

Reducción del dolor y de la inflamación.

Mejorar la elasticidad vascular.

Aumentar la firmeza de los tejidos de contención



minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 10

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

minutos total del tratamiento: 30 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 10

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ.NERV.FIB.LENTAS INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

CAPAC.

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos:

PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

MEMB. CELULAR

RESIST.

TEJ.NERV.FIB.RAPIDAS

HERNIA DE DISCO/LUMBALGIA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO: HZ:

POTENCIA: JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

HOMBRO CONGELADO

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ:

100% POTENCIA: 5 JULIOS:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: OBJETIVO: 80%

JULIOS: POTENCIA: 4 80%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10

RV.3.2017

INFLAMACION PROSTATICA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 4 OBJETIVO:

100% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 3 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 90 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

LESION EN LA CABEZA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 4 OBJETIVO:

100% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 3 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 90 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

LESION MICROTRAUMATICA TESTICULO

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



El tratamiento se realiza en modalidad dinámica en

la fase de desplazamiento de líquidos, y en modali‐

dad estática en el bajo vientre, en las 

fases de bioestimulación endógena

y pain control.

Durante la utilización de la R.F.

la placa neutra se coloca bajo

el gluteo.

OBJETIVO:

Reducción del dolor y de la inflamación.

Mejorar la elasticidad del tejido.

Reparar la lesión.



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 4/5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 50 POTENCIA: 4

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 50 POTENCIA: 4 60%

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MUSC.ESTRIADO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MUSC.ESTRIADO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MUSC. ESTRIADO

LESIONES MUSCULARES

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total de la sesión: 15 Nº medio de sesiones: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

60% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total de la sesión: Nº medio de sesiones:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total de la sesión: 15 Nº medio de sesiones: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

RV.3.2017

LINFEDEMA PROTEINAS ALTAS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC. DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.



minutos total de la sesión: 15 Nº medio de sesiones: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total de la sesión: Nº medio de sesiones:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total de la sesión: Nº medio de sesiones:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

LINFEDEMA PROTEINAS BAJAS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos:minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: OBJETIVO:

80% JULIOS: POTENCIA: 4

RES

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

LIPEDEMA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB.CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RES

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 6 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

RES.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

RV.3.2017

RES.

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ.NERV.FIB.RAP. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAP.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ.NERV.FIB.RAP.

CAP.

LUMBALGIA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST. CAPAC. 5m

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 25 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ.NERV.FIB.RAP. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

TEJ.NERV.FIB.RAP.

CAPAC.

LUMBOCIATALGIA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 18

80% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 4 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 18

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 18

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 4 60%

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

RV.3.2017

NECROSIS CABEZA FEMORAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% HZ: 5 OBJETIVO:

100% JULIOS: 70 POTENCIA: 5

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ.NERV.FIB.RAP./ INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

TEJ.NERV.FIB.RAP./

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

NEUROMA DE MORTON

MEMBRANA CELULAR

MEMBRANA CELULAR

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB. CELULAR

PERIARTRITIS ESCAPULOHUMERAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

MEMB. CELULAR

CAPAC.

PERIOSTITIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

RV.3.2017

CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ. TENDINOSO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ. TENDINOSO

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ. TENDINOSO

PUBALGIA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 5

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 5 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC. CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5
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minutos: minutos: minutos:

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

MEMBRANA CEL. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

SINDROME DE DUPUYTREN

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 5

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

El tratamiento médico del pene curvo se dirige principalmente, a los pacientes en las 

Objetivo:

RV.3.2017

la parte fibrótica. No se utiliza la R.F.

primeras fases de la enfermedad, cuando el dolor está presente y las placas aún no

están intensamente fibróticas o calcificadas.

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

Reducción del dolor.

Reducción de la componente fibrótica o calcificada.

El tratamiento se ejecuta en modalidad

estática posicionando el manípulo (con

el electrodo de cono) directamente en

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

SINDROME DE PEYRONIE

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 50 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 50 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5
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CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ.NERV.FIB.RAP. INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ.NERV.FIB.RAP.

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ.NERV.FIB.RAP.

SINDROME DEL TUNEL CARPIANO

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

80% HZ: 5 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: 3 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 5
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SINDROME SUBACROMIAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: MEMB. CELULAR

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 5/7

80% HZ: OBJETIVO:

60% JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

15

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 15 Nº medio de tratamientos: 5/7

HZ: OBJETIVO: 80%

JULIOS: POTENCIA: 3 80%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10

RV.3.2017

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB. CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

SINUSITIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/12

HZ: 3 OBJETIVO: 80%

JULIOS: 50 POTENCIA: 3 20%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10
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minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

MEMB.CELULAR INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

SUDECK

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

80% POTENCIA: 5 JULIOS: 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

80% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5
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CAPAC.

minutos: minutos: minutos:

INTRA:

EXTRA:

TEJ. TENDINOSO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA: CAPAC.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ. TENDINOSO

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA:

FASE SUBAGUDA

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

TEJ. TENDINOSO

CAPAC.

TENDINITIS AQUILEA

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

100% OBJETIVO: HZ: 5

100% POTENCIA: 4 JULIOS: 90

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 10

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

80% HZ: 4 OBJETIVO:

60% JULIOS: 70 POTENCIA: 4

RESIST.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 5 5

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 7/10

HZ: 5 OBJETIVO: 60%

JULIOS: 70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10
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TENDINITIS BICIPITAL

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA: TEJ. TENDINOSO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA: TEJ. TENDINOSO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ. TENDINOSO INTRA:

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO:

POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

HZ: OBJETIVO:

JULIOS: POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

5 OBJETIVO: 60%

70 POTENCIA: 3 60%

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5
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TENDINOSIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

minutos: minutos: minutos:

FASE AGUDA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

Hz

JULIO

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

INTRA:

EXTRA:

FASE SUBAGUDA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA

INTRA:

DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

CAPAC.

DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

TEJ. TENDINOSO INTRA:Hz

EXTRA:JULIO

EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA:

FASE CRONICA
PAIN CONTROL BIOESTIMULACION ENDOGENA



minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO:

POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: 5

80% POTENCIA: 5 70

CAPAC.

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 5 10

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO:

POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

RV.3.2017

TENOSINOVITIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DEAPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA HZ

EXTRA JULIO

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DEAPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA

EXTRA

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

JULIO

CAPAC.

minutos:

FASE CRONICA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

minutos: minutos: minutos:

MEMB. CELULAR HZ

Hz INTRA:

JULIO EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos:



minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

100% OBJETIVO: 5

100% POTENCIA: 5 70

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

5 10 5

minutos total del tratamiento: Nº medio de tratamientos:

OBJETIVO:

POTENCIA:

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

minutos total del tratamiento: 20 Nº medio de tratamientos: 10/15

OBJETIVO: 80%

POTENCIA: 4 80%

HF       LF  1P        2P PWR:     HF       LF  1P      2P PWR: HF       LF  1P      2P PWR:

10 10
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URETRITIS

FISIO EMAX SALUD INTEGRAL, S.L.
BOMBA DIAMAGNETICA CTU MEGA20

PROTOCOLO

FASE AGUDA
DEAPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA MEMB. CELULAR HZ

EXTRA JULIO

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:

minutos: minutos: minutos:

FASE SUBAGUDA
DEAPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA PAIN CONTROL

INTRA HZ

EXTRA JULIO

minutos: minutos: minutos:

FASE CRONICA
DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS BIOESTIMULACION ENDOGENA DESPLAZAMIENTO DE LIQUIDOS

minutos: minutos: minutos:

Hz MEMB.CELULAR INTRA:

JULIO EXTRA:

DIATERMIA: DIATERMIA: DIATERMIA:


	ARTRITIS REUMATOIDE Rv.3
	ARTROSIS ESCAPULOHUMERAL Rv.3
	ARTROSIS Rv.3
	BRAQUIALGIA Rv.3
	BURSITIS DE HOMBRO Rv.3
	BURSITIS Rv.3
	CALCIFICACION TESTICULAR Rv.3
	CAPSULITIS ADHESIVA Rv.3
	CELULITIS EDEMATOSA Rv.3
	CELULITIS FIBROSA Rv.3
	CERVICALGIA Rv.3
	CISTITIS Rv.3
	CITICA Rv.3
	CONTRACTURA Rv.3
	CONTUSION CUTANEA Rv.3
	CONTUSION MUSCULAR Rv.3
	CONTUSION OSEA Rv.3
	CONTUSION TENDINOSA ARTICULAR Rv.3
	CRURALGIA Rv.3
	DISCOPATIA Rv.3
	DISESTESIA ZONA GENITAL Rv.3
	DISTORSION GRADO I Rv.3
	DISTORSION GRADO II Y III Rv.3
	DOLOR EN LAS ARTICULACIONES Rv.3
	DOLOR TESTICULAR Rv.3
	EDEMA OSEO Rv.3
	EMIPLEJIA Rv.3
	EPICONDILITIS Rv.3
	FASCITIS PLANTAR Rv.3
	FIBROMIALGIA Rv.3
	FRACTURA HUMERO CLAVICULA ESCAPULA Rv.3
	FRACTURA Rv.3
	HEMORROIDES Rv.3
	HERNIA DISCAL Rv.3
	HOMBRO CONGELADO Rv.3
	INFLAMACION PROSTATICA Rv.3
	LESION EN LA CABEZA Rv.3
	LESION MICROTRAUMATICA TESTICULO Rv.3
	LESIONES MUSCULARES Rv.3
	LINFEDEMA PROTEINAS ALTAS Rv.3
	LINFEDEMA PROTEINAS BAJAS Rv.3
	LIPEDEMA Rv.3
	LUMBALGIA Rv.3
	LUMBOCIATALGIA Rv.3
	NECROSIS CABEZA FEMORAL Rv.3
	NEUROMA DE MORTON Rv.3
	PERIARTRITIS Rv.3
	PRIOSTITIS Rv.3
	PUBALGIA Rv.3
	SINDROME DE DUPUYTREN Rv.3
	SINDROME DE PEYRONIE Rv.3
	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO Rv.3
	SINDROME SUBACROMIAL Rv.3
	SINUSITIS Rv.3
	SUDEK Rv.3
	TENDINITIS AQUILEA Rv.3
	TENDINITIS BICIPITAL Rv.3
	TENDINOSIS Rv.3
	TENOSINOVITIS Rv.3
	URETRITIS Rv.3



